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AVISOS: 
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CUIDADO: 

Depois da injecção da anestesia local, a agulha não pode ser reposicionada, uma vez que, 

habitualmente, a neuroestimulação deixa de ser possível e o doente deixa de sentir dor na 

eventualidade de uma colocação intraneural inadvertida da cânula. 

Fabricado por: 

 

B. Braun Aesculap Japan CO. LTD. 

Distribuído por:  

B. Braun Melsungen AG 

B. Braun Medical International S.L. 
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