
INSTRUÇÕES DE USO  

CABEÇA CERÂMICA BIOLOX DELTA PARA ARTROPLASTIA DE QUADRIL 

 

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

• 

• 

MODELOS – REFERÊNCIAS 

1) CABEÇA CERÂMICA BIOLOX DELTA PADRÃO 

 

 
NJ101D 

NJ102D 

NJ103D 

NJ106D 

NJ107D 

NJ108D 

NJ116D 

NJ117D 

NJ118D 

NJ119D 

NK460D 

NK461D 
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NK462D 

NK560D 

NK561D 

NK562D 

NK563D 

NK650D 

NK651D 

NK652D 

NK653D 

NK750D 

NK751D 

NK752D 

NK753D 

 

2) CABEÇA CERÂMICA BIOLOX DELTA REVISÃO (OPTION) 

 

ACESSÓRIOS 

 

3. BUCHA PARA BIOLOX REVISÃO (OPTION) 
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RELAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS USADOS COM O IMPLANTE 

OBS:

 

MATERIAL DE FABRICAÇÃO E NORMAS 

✓ Cerâmica matriz de Al2O3 com ZrO2

✓ 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

 

Símbolos utilizados nos rótulos 
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CUIDADOS ESPECIAIS NO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEIO 

• 

• 

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
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INDICAÇÃO, FINALIDADE DE USO, EFEITOS COLATERAIS E CONTRAINDICAÇÕES DO 

IMPLANTE  

INDICAÇÃO / FINALIDADE DE USO 

• 

• 

• 

• 

CONTRA-INDICAÇÕES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

EFEITOS SECUNDÁRIOS E INTERAÇÕES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA. 

COMBINAÇÕES ADMISSÍVEIS 
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COMPONENTES ANCILARES 

COMPATIBILIDADE DE MATERIAL E DIMENSIONAL 

 

Acetábulo 

Liner 
Cerâmico 

Haste 

Cabeça 
Cerâmica 

 
HASTE 

  

CABEÇA CERÂMICA  

LINER CERÂMICO ou 
POLIETILENO 

ACETÁBULO CIMENTADO 

ACETÁBULO BIPOLAR 

ACETÁBULO PLASMACUP 
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Componente Ancilar Material 
Tipo de associação ( considerando a 

ABNT NBR ISO 21534:2008) 

As combinações de materiais para superfícies de articulação indicadas estão conforme item B1 da 

norma ABNT NBR ISO 21534:2008. 

 

DANO NAS EMBALAGENS 

• 

• 

• 
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ESTERILIZAÇÃO 

• 

• 

• 

PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ANTES DO USO DO IMPLANTE E OUTRAS ADVERTÊNCIAS 

E PREUCAÇÕES 

ADVERTÊNCIAS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

 

PREUCAÇÕES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

UTILIZAÇÃO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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PREUCAÇÕES PARA DESCARTE E ELIMINAÇÃO DO PRODUT O MÉDICO 

Fabricado por: 
 
Aesculap AG  
Am Aesculap Platz 
78532, Tuttlingen, Alemanha 
 

Importado e Distribuído por: 
 
Laboratórios B. Braun S/A 
Avenida Eugênio Borges, 1092, Arsenal 
São Gonçalo/RJ, Brasil, CEP 24.751-000. 
CNPJ: 31.673.254/0001-02 
Registro ANVISA nº: 80136990760  
Responsável Técnico: Sônia M. Q. de Azevedo  
CRF-RJ nº 4260 
SAC: 0800 – 0227286 (Serviço de Atendimento ao Cliente) 

 

 

 


