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Aplicável aos seguintes modelos: 

 

Produto Referência 
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DESCRIÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE 

 



   



 







 

COMPONENTES ANCILARES 
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INSTRUMENTAL 

EMBALAGEM 

0459
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RECOMENDAÇÕES PARA DISPOSITIVOS FORNECIDOS ESTÉREIS 

 

MATERIAL DE FABRICAÇÃO 



 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM/TRANSPORTE 

≤

 

SELEÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ANTES DO USO 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
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MANUSEIO 

 

RISCOS DE IMPLANTAÇÃO E EFEITOS ADVERSOS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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DESCARTE 

 

REUTILIZAÇÃO 

Alertas/Precauções

 

CONTRAINDICAÇÕES 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

PRECAUÇÕES CIRÚRGICAS 

 

Relatos de eventos adversos: 
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INDICAÇÕES/ DESEMPENHO PREVISTO 

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DE RASTREABILIDADE 

SUPORTE ÓSSEO 
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RESTRIÇÕES DE CARGA/ TORQUE AO PRODUTO 

 

USUÁRIO 

 

GARANTIA 

FABRICADO POR: 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR: 


