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INSTRUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO ATRAVÉS DE 

VIA JUGULAR OU SUBCLÁVIA 

J-SC 

 

 

ESTE FOLHETO DEVE SER UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER SIDO 

SELECIONADA A IMPLANTAÇÃO DO FILTRO VIA JUGULAR OU SUBCLÁVIA.. 

NÃO O UTILIZE PARA QUALQUER OUTRO MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO. 

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 
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DESCRIÇÃO 

COMPONENTES DO SISTEMA 
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Bainha 

do Introdutor 

Dilatador Impulsor Curto Impulsor Comprido 

Comprimento total 

(mm) 

Comprimento 

utilizável (mm) 

Diâmetro interno 

(mm) 

Diâmetro externo 

(mm) 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO  
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DURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

LOCAL DE ACESSO 

AVISO: 
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DIÂMETRO DO FILTRO 

≥ ≤

IMPLANTAÇÃO DO FILTRO EM CASO DE GRAVIDEZ 

COMPATIBILIDADE COM A IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (IRM)  
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Condicional à RM 

Aquecimento Relacionado com a IRM 

INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO  
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CATETERIZAÇÃO SECUNDÁRIA  

POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS  

INDICAÇÕES 
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CONTRAINDICAÇÕES 

PROCEDIMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO 

≥ ≤

Aviso
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Aviso:
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Aviso:

Aviso: 

Aviso:
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IMPORTANTE 

ARMAZENAMENTO 
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IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
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INSTRUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO ATRAVÉS DE 

VIA FEMORAL 

 

 

ESTE FOLHETO DEVE SER UTILIZADO APENAS QUANDO TIVER SIDO 

SELECIONADA A IMPLANTAÇÃO DO FILTRO VIA FEMORAL. 

NÃO O UTILIZE PARA QUALQUER OUTRO MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO. 
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 

DESCRIÇÃO 
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COMPONENTES DO SISTEMA 

Bainha 

do Introdutor 

Dilatador Impulsor Curto Impulsor Comprido 

Comprimento total 

(mm) 

Comprimento 

utilizável (mm) 

Diâmetro interno 

(mm) 

Diâmetro externo 

(mm) 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO  
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DURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

LOCAL DE ACESSO 

AVISO: 
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DIÂMETRO DO FILTRO 

≥ ≤

IMPLANTAÇÃO DO FILTRO EM CASO DE GRAVIDEZ 

COMPATIBILIDADE COM A IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (IRM) 

Condicional à RM 
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Aquecimento Relacionado com a IRM 

INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO  
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CATETERIZAÇÃO SECUNDÁRIA  

POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS  

INDICAÇÕES 



MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO 
Venatech® Retrievable 

Ref: 04435150  

 

8 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

PROCEDIMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO 

≥ ≤
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Aviso
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Aviso:
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Aviso:

Aviso: 

Aviso:
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IMPORTANTE 

ARMAZENAMENTO 
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IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
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INSTRUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO ATRAVÉS DE 

VIA BRAQUIAL 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENAS É POSSÍVEL A VIA BRAQUIAL. 

NÃO O UTILIZE PARA QUALQUER OUTRO MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO. 
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 

DESCRIÇÃO 
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COMPONENTES DO SISTEMA 

Bainha 

do Introdutor 

Dilatador Impulsor Curto Impulsor Comprido 

Comprimento total 

(mm) 

Comprimento 

utilizável (mm) 

Diâmetro interno 

(mm) 

Diâmetro externo 

(mm) 
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

VIA DE IMPLANTAÇÃO : 

Avisos:  

PREPARAÇÃO DO PACIENTE :  
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DIÂMETRO DO FILTRO :  

≥ ≤

IMPORTANTE 

ABERTURA DA EMBALAGEM ESTERILIZADA:  
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA A REMOÇÃO DO 

SISTEMA VENATECH®RETRIEVABLE, FILTRO DE VEIA 

CAVA ATRAVÉS DE: 

VIA JUGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO APENAS É POSSÍVEL VIA JUGULAR INTERNA DIREITA. 

NÃO O UTILIZE PARA QUALQUER OUTRO MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO. 
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GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 

DESCRIÇÃO 

COMPONENTES DO SISTEMA 
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Bainha 

do Introdutor 

Dilatador 

Comprimento total 

(mm) 

Comprimento 

utilizável (mm) 

Diâmetro interno 

(mm) 

Diâmetro externo 

(mm) 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

UTILIZAÇÃO DESTE DISPOSITIVO  
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PERÍODO DE REMOÇÃO 

Aviso: 

REMOÇÃO DO FILTRO EM CASO DE GRAVIDEZ  

POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS 
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INDICAÇÕES 

CONTRAINDICAÇÕES 
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PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO  
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A) Punção da veia 

B) Colocação do introdutor e do laço 

Aviso: 

Aviso:
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C) Preensão do filtro VenaTech® RETRIEVABLE 
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IMPORTANTE 
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