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CAMERA EINSTEIN VISION 3.0

Modelo de Instrucédo de Uso

Modelo: PV63Q; V:02/17
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Legenda

1 Interruptor de rede LIGAR

2 Interruptor de rede DESLIGAR

3 Premir brevemente: rotacdo de imagem 180° [ premir longamente: abrir menu (fungdo no menu: para
cima)

4 Premir brevemente: documentacgio de imagem / premir longamente: documentacéo de video (fungéo
no menu: esquerda)

5 Premir brevemente: ligar fonte de luz / premir longamente: ligar/desligar fonte de luz (fungéo no
menu: para baixo)

6 Premir brevemente: zoom [ premir longamente: equilibrio de brancos (funcdo no menu: direita)

7 Equilibrio de brancos

8 Porta para cabeca de camera

9 Porta para ligagao MIS-Bus com fonte de luz LED OP950

10 Portas remoto (jack 3,5 mm) para sistema de documentagio externo

11 Saidas 3G SDI (1080p) para monitor 2D ou monitor 3D (canal R1, R2)

12 Saida HD-SDI (1080i) para sistema de documentacéo externo

13 Porta para PC de manutencéao

14 Cabo de rede de ligacéo

15 Pé do aparelho

16 Porta-fusiveis

17 Tomada para equipotencial

18 Porta para dongle de manutencao

19 Saidas 3G SDI (1080p) para monitor 2D ou monitor 3D (canal L1, L2)

20 Saidas DVI (1080p) para monitores 2D, canal esquerdo

21 Saidas 3D DVI (1080p) para monitores 3D (em funcionamento com cabeca de cadmera 2D: saida 2D

DVI)

SIMBOLOS EXISTENTES NO PRODUTO E EMBALAGEM

Palavra de sinalizacao: AVISO
A Alerta para um perigo. O ndo cumprimento pode resultar em

morte ou ferimentos graves.

Manual do Usuério i Camera Einstein Vision 3.0



B/ BRAUN

Palavra de sinalizacdo: CUIDADO

Alerta para uma potencial situacdo de perigo. A inobservancia
pode resultar em ferimentos e/ou danos no produto

Cuidado (CEI/EN/DIN 60601-1 3.2 edicéo) /

Atencdo, observar os documentos que acompanham o produto
(CEI/EN/DIN 60601-1 2. edi¢ao)

> >

Seguir o0 manual de instrucdes

Peca de aplicacdo com protecdo de desfibrilacdo do tipo CF
conforme a CEI/EN/DIN 60601-1

<3

Equipotencial

Temperatura de armazenamento permissivel

Umidade relativa do ar permissivel durante o armazenamento

Pressdo de ar permissivel durante o armazenamento

SY O

Numero de artigo

Py,
i
T

Numero de série

Fabricante

Data de fabricagdo

Protecao elétrica

Recolha separada de residuos de equipamentos elétricos e
eletrénicos

Temperatura elevada

Nao autorizado para aplicacdo em ambientes de ressonancia
magnética

@@I?ﬁmﬁig
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~_ Corrente alterna

B(Dnl‘b" A legislacdo em vigor limita a entrega do produto
exclusivamente a um médico ou a alguém indicado por um
médico.

2. MANUSEAMENTO SEGURO

1. CAMPO DE APLICAGAO

Estas instrucdes de utilizacdo aplicam-se ao seguinte produto:
Designacéao de artigo: Unidade de controle de camera EV3.0
Art. n.°: PV630
Estas instrucdes de utilizacdo fazem parte integrante do produto e contém todas as informacdes
necessarias para a utilizacdo sequra e correta por parte dos utilizadores e da entidade responsavel.
Grupo-alvo
Estas instrucdes de utilizacdo destinam-se a médicos, pessoal auxiliar médico, técnicos médicos e
colaboradores do departamento de esterilizacdo, que sejam incumbidos com a instalacdo, operagao,
manutencao e conservagao, e preparacao do produto.

Guardar o documento

Guardar as instrucdes de utilizacdo num local estipulado e assegurar que as mesmas estdo sempre
acessiveis para o grupo-alvo.
Em caso de venda ou mudanca de local, este documento deve ser entregue a novos proprietarios.

Documentos complementares

Os requisitos da compatibilidade eletromagnética (CEM) encontram-se descritos em separado, na brochura
em anexo. Durante a instalagcdo e a operacdo observe as prescricdes e informacdes contidas na mesma.
A utilizacdo segura do produto requer a observacdo rigorosa das instrucdes de utilizacdo da cabeca de

camera utilizada e das instrucdes de utilizacdo de todos os restantes aparelhos utilizados.

2. MANUSEAMENTO SEGURO
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Perigo para o utilizador e o doente devido ao nao
cumprimento das instrucdes, adverténcias e medi-
ATENCAO  das de precaugdo!
» Operar o produto apenas de acordo com estas
instrucdes de utilizacao.
» Verificar se o produto esta em perfeitas condi-
coes antes de qualquer utilizacdo.

» Realizar um controlo funcional antes de qual-
quer utilizacdo.

» Nao utilizar o produto se forem detetadas ano-
malias durante a inspecao e o controlo.

Perigo de ferimento devido a choque elétrico!
» Assegurar que o lado posterior do aparelho e o
ATENCAO acesso a tomada de rede elétrica estdo sempre
livremente acessiveis.

» Durante a instalacdo de um sistema elétrico
para medicina existe o perigo de incéndio,
curto-circuito ou de choque elétrico. A instala-
cdo so pode ser realizada por técnicos qualifica-
dos.

» Observar o Anexo | da CEI/EN/DIN 60601-1 se
forem combinados dispositivos elétricos. Os dis-
positivos ndo médicos que cumpram as normas
de seguranca CEIl aplicaveis, podem apenas ser
ligados atraves de um transformador de isola-
mento. Nao ligar dispositivos ndo médicos adi-
cionais a um sistema elétrico para medicina.

» Proceder ao isolamento galvanico dos cabos de
sinal dos dispositivos com ligacdo de funcdes
que estejam ligados a diferentes ramificacdes da
alimentacdo elétrica.

» Ligar os dispositivos apenas a uma rede de ali-
mentacao com condutor de ligacdo a terra.

» Realizar uma inspecdo conforme a
CEI/EN/DIN 62353 apos a instalacdo de um sis-
tema elétrico para medicina.
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Perigo para o doente devido a falha do dispositivo!

» Utilizar o produto apenas com uma fonte de ali-
ATEMQEU mentacdo elétrica ininterrupta. Para o efeito,
recomenda-se uma fonte de alimentacdo de
emergéncia medica (UPS).

Perigo para o doente devido a aplicacdo incorreta!l

» O produto so pode ser utilizado apos instrucdo
ATEN(;ED prévia por parte do fabricante ou uma pessoa
autorizada.

» Observar todas as instrucdes de utilizacdo dos
componentes individuais da EinsteinVision e
todos os produtos utilizados (por ex. cirurgia por
alta frequéncia) em anexo.

» Os procedimentos de endoscopia podem apenas
ser realizados por pessoas que possuam a devida
formacdo medica, conhecimentos e experiéncia.

Risco para o doente e para o utilizador devido a
desgaste prematuro!

ATENCAO  » Manusear e ter os cuidados corretos com o pro-
duto.

» Utilizar o produto apenas para a finalidade pre-
vista.

Possiveis restricies funcionais em caso de utiliza-
cado de dispositivos ndo autorizados!
CUIDADO » Utilizar o produto com os componentes e aces-

sorios recomendados.

» A operacionalidade integral do produto pode
apenas ser garantida se forem utilizados os
componentes acessorios recomendados.
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Perigo para o doente devido a manuseamento gros-
seiro/produto danificado!
ATENCAO  » Tratar o produto com cuidado.
» Nio continuar a utilizar o produto apdés um
grande esforco mecanico ou uma queda; enviar
0 mesmo para o fabricante ou uma empresa de

reparacdes autorizada para que seja inspecio-
nado.

Perigo de danos oculares devido a radiacdo UV!

» Nio usar os oculos de polarizacdo 3D, em cir-
ATENCAO cunstancia alguma, como odculos de sol.

Falha do dispositivo devido a condicdes de armaze-
namento e utilizacdo incorretas!

CUIDADO » Armazenar e utilizar o produto apenas nas con-
dicées ambiente especificadas.

>

Perigo para o doente devido a falha da imagem em
tempo real!

ATENCAO O choque de um desfibrilhador pode provocar uma
falha da imagem em tempo real. Pode demorar até
3 sequndos até que a imagem em tempo real volte
a ser apresentada de forma correta. Eventual-
mente, podera ser necessario reiniciar a unidade de
controlo de cdmara, desligando e voltando a ligar a
mesma.

» Apos uma desfibrilhacdo verificar se a imagem
em tempo real esta a ser apresentada de forma
correta.

Modo de funcionamento incorreto devido a imuni-
dade eletromagnética reduzida ou emissoes eletro-
ATENCAO magnéticas mais elevadas!

» Utilizar o produto exclusivamente com os cabos,
conversores e acessorios originais ou especifica-
dos pelo fabricante.

Manual do Usuério i Camera Einstein Vision 3.0



B/ BRAUN

Nota

Equipamentos complementares e/ou aparelhos periféricos que sejam ligados ds interfaces do produto, tém
de cumprir comprovadamente os requisitos das respectivas especificacées (por ex. CEI/EN/DIN 60601-1).
Nota

Naéo é permitido modificar o equipamento elétrico para medicina.

Nota

Por forma a garantir um funcionamento otimizado dos componentes EinsteinVision, recomenda-se a
utilizacdo em condicées ambiente requladas (por ex. sala de operacdes climatizaday).

Nota

Manusear o produto com o mdximo cuidado, uma vez que contém componentes Oticos, mecénicos e
eletrénicos sensiveis.

Nota

Néo guardar os dculos de polarizagdo 3D em ambientes com temperaturas elevadas como, por exemplo, na
proximidade de aquecedores.

Nota

Assegurar que todos os aparelhos operados nas imediagdes correspondem aos requisitos CEM relevantes.
Nota

Os componentes EinsteinVision destinam-se & visualizacdo do interior do corpo durante intervencoes
minimamente invasivas. Ndo utilizar os componentes para fins de diagndstico. Tal aplica-se em particular
durante a utilizagcdo de algoritmos de otimizagdo de imagem.

Nota

Imagens e videos gravados destinam-se exclusivamente para fins de documentagdo.

Néo utilizar para fins de diagndstico ou conclusdo, uma vez que uma compressGo dos dados reduz a
qualidade da imagem.

Nota

Utilizar a unidade de controle de cdmera apenas em estado fechado. A posicdo de servico é apenas na
horizontal.

Nota

Antes da colocacdo em funcionamento, verificar a compatibilidade de todos os componentes e acessdrios de
acordo com a lista de acessorios.

Nota

Obter todos os acessdrios e pecas de substituicdo exclusivamente do fabricante.

Nota
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As pecas de substituicdo e os fusiveis podem apenas ser substituidos por pessoal autorizado.
Nota
A ligacdo de aparelhos elétricos a uma tomada mdltipla leva & configuragdo de um sistema e pode levar a
um grau de sequranca reduzido.
Nota
Retirar a ficha da tomada, por forma a separar o aparelho totalmente da rede de alimentacéo elétrica.
Nota
0 produto s6 pode ser utilizado com os cabos originais (material fornecido) ou com cabos/componentes
especificados.

3 De forma a evitar danos devido a montagem ou funcionamento incorreto e para ndo comprometer a
garantia e a responsabilidade do fabricante:

- Utilizar o produto apenas de acordo com estas instrucdes de utilizacdo.

- Respeitar as informacdes de seguranca e as instrucdes de manutencao.

- Combinar apenas produtos da Aesculap entre si.

- Respeitar as indicagdes de utilizacdo de acordo com as normas, ver os extratos das normas.

3 0Os produtos e os acessorios s6 podem ser manuseados e utilizados por profissionais devidamente
formados e treinados na utilizacéo das técnicas de intervencdo endoscopica.

3 Guardar as instrugdes de utilizacdo num lugar acessivel ao utilizador.

3 Respeitar as normas em vigor.

3. DESCRICAO DO APARELHO

3.1. MATERIAL FORNECIDO

Unidade de controle de cdmera EV3.0
Cabo BNC (vermelho) comprimento 2,0 m TA014803

Cabo BNC (verde) comprimento 2,0 m TA014804

Cabo MIS-Bus comprimento 0,75 m 0P942
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Cabo BNC (vermelho) g.w // w__;_:

Cabo BNC (verde) W !’/'{ w

Cabo MIS-Bus * i *

3.2. COMPONENTENECESSARIOB® RUNCIONAMENTO

A unidade de controle de camera EV3.0 PV630 destina-se a utilizacdo com os sequintes componentes.

Visualizacdo 3D:

y Cabeca de camera EV3.0 PV631/PV632 10 mm 0°/30°

y Capa estéril Descartavel para Cabeca de Camara 0°/30° PV641SU/PV642SU

Por forma a garantir a operacionalidade integral recomendam-se os sequintes componentes
complementares:

y Fonte de luz LED OP950

Y Monitor 3D PV644 e PV648

Para a visualizagcdo 2D podem ainda ser ligados outros componentes:

y I

<SS
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