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Sistema de Navegação Cirúrgica 

ORTHOPILOT® - Sistema de Navegação Cirúrgica 

Ver instruções de uso para limpeza e desinfecção 
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Visão Geral do Equipamento: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

 

LEGENDA:
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1. SEGURANÇA NO MANUSEIO: 

ATENÇÃO 
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ATENÇÃO 

 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

 

2.1. Componentes do Sistema:

 

2.2 Finalidade do Uso: 

 

2.3 Princípio da Operação: 
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2.3.1 Funções Principais e Características de Design: 
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3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES INDIVIDUAIS E SUA OPERAÇÃO: 

3.1 Carrinho 

 

ATENÇÃO 

 

 

3.2 Suporte 
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3.3 Suporte de Câmera 

 

ATENÇÃO 
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3.4 Braço da Câmera 

 

ATENÇÃO 
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3.4 Apontador a laser – Laser Pointer 

 

ATENÇÃO 
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3.5 Pedal – FS007 

 

ATENÇÃO 

 

 

ATENÇÃO 
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3.6 Computador 

 

ATENÇÃO 
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3.7 Monitor Touch Screen 

 

ATENÇÃO 
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3.8 Painel 

 

ATENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Fornecimento de energia 
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3.10 Fonte elétrica de fornecimento ininterrupto (UPS) 

ATENÇÃO 

 

 

 

 

3.11 Back plane (Painel) 

 

ATENÇÃO 

 

 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

 

3.12 Sistema de Navegação Óptico 

 

 

 

3.13 Câmera Polaris Spectra 

 

ATENÇÃO 
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3.14 Tecnologias dos Transmissores 
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NOTA:  ESTE MÓDULO NÃO É OBJETO DESTE REGISTRO. 

3.15  Módulo de rastreamento ativo

ATENÇÃO 

 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 

 
 

   ATENÇÃO 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

 
 

 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

3.16 Módulo de Ultra-som do Orthopilot – FS105 

    PERIGO 

 
 

    PERIGO 

 

  ATENÇÃO 
 
 
 

  ATENÇÃO 
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PRECAUÇÃO 
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3.17 Carrinho do monitor Orthopilot  Flex – FS103 

 

 

PRECAUÇÃO 
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3.18 Opcional: Garra Mecânica 

 

 

 
 

3.19 Instrumentos de navegação 

 

 

4. TRABALHANDO COM O ORTHOPILOT® 

 

4.1 Primeiro Uso 

 

4.2 Ajuste de tensão 
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5. PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

5.1 Set-up do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    PERIGO  

 

  ATENÇÃO  

 

  CUIDADO 
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5.1.1 Prendendo os acessórios 

 

 

 

5.1.2 Conectando a fonte de alimentação 

 

 

 
 

5.1.3 Conectando o cabo potencial de equaçização 

 

    PERIGO 
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Posicionando o Orthopilot – fig. 22 

 

5.1.4 Posicionando o Orthopilot 

 

 
Posicionando o Orthopilot – fig. 23 
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6. OPERAÇÃO 
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7. VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO 

 

 

7.1 Notas gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Preparação do local de uso 
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7.3 Limpeza e desinfecção 

 

7.3.1 Carro do equipamento (incl. Módulos opcionais) 

 

 

7.3.2 Monitor 

 

 

 

7.3.3 Câmera Polaris Spectra 

 

 

7.34 Pedal 

 

 
 

    PERIGO 

 
 
 

   ATENÇÃO  
 

   ATENÇÃO  

 

 



 

 

 

ORTHOPILOT – SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 

 

7.3.5 Transdutor do Ultra-som 

 

 
 

 

 

7.3.6 Carrinho Orthopilot Flex 

 

8. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

 

8.1 Armazenamento 

 

 
 
 

 

8.2 Transporte 

 

Dentro do hospital: 
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    PERIGO 

 

 

 

PRECAUÇÃO 

 

 

PRECAUÇÃO 
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Para além do hospital: 

 

 

 

 

 

9. MANUTENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GARANTIA  
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11. LOCALIZANDO DEFEITOS: 

 

Hardware 

 

Erro Causa/Achado Solução 
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Software 

 

Erro Causa/Achado Solução 
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Componentes opcionais 

 

Erro Causa/Achado Solução 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

12. SERVIÇO TÉCNICO 
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13. ACESSÓRIOS, SOFTWARES E PARTES DE RESERVA 

Acessórios:  

 

Designação Art. Nº 

Partes Reservas: 

 

Designação Art. Nº 

 

Componentes opcionais e unidades 

 

Designação Art. Nº 

 

Softwares 

 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 
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14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

14.1 Classificação de acordo com a diretriz 93/42/EEC 

OrthoPilot®: 

Art. No. Designação Classe 

Componentes Opcionais: 

 

Art. No. Designação Classe 

14.2 Condições ambientais para sistemas e módulos de OrthoPilot® 

μ μ
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≥

14.3 Módulo de Ultra-som FS105 – Potência de saída ultrassônica (Modo B/M) 
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15. DESCARTE 

 

 

 

 


