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PROIBIDO REPROCESSAR. ESTÉRIL 

INDICAÇÃO E FINALIDADE 

REFERÊNCIAS 

 

 

GK501SU 

GK502SU 

GK503SU 

GK504SU 

GK505SU 

GK506SU 

GK507SU 

GK508SU 

GK509SU 

GK510SU 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
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UTILIZADOR CLÍNICO 

Indicações de segurança gerais 

►

►

►

►

►

►

 

Indicações sobre intervenções cirúrgicas 

PRODUTO

►

►
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►

►

►

►

►

►

►

►

►

COMPATIBILIDADE COM OUTROS PRODUTOS MÉDICOS  

As pinças de coagulação só são compatíveis com o Aparelho de Alta Frqueência Bipolar Neuro:  

Códigos Especificações 

GN160 – 60W Tensão: 110-240Vac 
Frequência: 50-60Hz 
Classe de Proteção (IEC): I 
Grau de Proteção: CF 
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ADVERTÊNCIAS  

PERIGO 

Indica um perigo possivelmente iminente. Se o mesmo não for evitado, pode 

resultar em morte ou ferimentos graves. 

ATENÇÃO 

Indica um perigo possivelmente iminente. Se o mesmo não for evitado, pode 

resultar em ferimentos ligeiros ou de gravidade média. 

CUIDADO 

Indica um dano material possivelmente iminente. Se o mesmo não for evitado, 

pode resultar em danos no produto. 

ESTERILIDADE 

►

►

►

►

ARMAZENAMENTO 

►
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Fabricado por: 

 

Aesculap AG  

 

 

 

Importado e Distribuído por: 

 

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


